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一、“中秋”、“国庆”节实验室技术安全检查 

9 月 25 日上午，由校党委书记舒立春带队，实设处、保卫处等部门负责人对我院实验室开

展 2023 年“中秋”、“国庆”节前实验室技术安全检查。学院蒲清平书记、何强院长及实验

中心成员陪同检查。 

检查组重点对 7 月 14 日、7 月 17 日学校暑期实验室安全大检查中检查出的实验室安全风

险和隐患进行复查。 

复查发现自建房 F103 的安全隐患未得到根本整治，房屋基础下沉、墙面开裂，室内用电

不规范，存在较大的安全风险和隐患。检查组要求立即停用该实验室，尽快完成整体搬迁。 

检查组在复查红白楼间自建房时，发现室外消防通道堵塞，严重干扰消防逃生；屋顶残枝

败叶堆积过多，存在垮塌和失火隐患；室内实验装置、材料、其它物品等杂乱无序，用电不规

范。检查组要求立即整改，消除安全隐患。 

 

检查现场一 
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检查现场二 

二、院实验室安全管理工作会 

1 、院实验室安全工作专题会 

9 月 28 日，针对 9 月 25 日由校党委书记舒立春带队，实设处、保卫处等职能部门参加的

“中秋”、“国庆”节前实验室技术安全检查中发现的安全隐患和问题，院实验室安全领导组

成员和院实验室安全工作组成员以及自建房使用人在环境馆 215 室召开实验室安全工作专题

会。 

 

院实验室安全工作专题会现场 
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会议强调：自建房属于违法建筑。现有自建房存在垮塌、漏电与消防通道堵塞等安全隐

患，极有引发安全事故的可能；因此各自建房必须立即明确房间安全责任人，安全责任人必须

承担起房间使用人的安全教育与安全监护及保障工作。会议要求： 

（1）各问题实验室应高度重视实验室安全工作，主动开展实验室安全自检自查，在各个

关键节点组织多种形式的安全隐患排查和整改，多措并举，筑牢实验室安全防线； 

（2）立即停止使用 F103 实验室，并断水、断电、封门。 

（3）各自建房必须在 10 月中旬前清理完成室内外、屋顶、过道等杂物，并提出对应的整

改措施。 

2、院实验室安全检查工作会 

9 月 6 日下午，院实验室安全领导组成员和院实验室安全工作组成员以及部分实验室安全

责任人在环境馆 215 室召开实验室安全检查工作会，会议由副院长杨永川主持。 

何强院长结合学校 2023 年 8 月安全检查会议内容，通报了暑假期间学校发生的实验室安

全事故，传达了学校对实验室安全检查工作的部署，并对我院实验室安全工作提出了三点要

求： 

一是提高政治站位，高度重视实验室安全管理工作。 

牢记实验室安全工作是开展教学、科研的前提和基础保障，事关师生生命安全和学校财产

安全。各实验室务必以扎实的作风、完善的措施、严格的标准，确保全年实验室安全工作目标

的实现。 

二是坚持问题导向，扎实开展实验室安全检查与常态化自查自纠工作。 

实验室管理人员要按照检查要求和时间点，全面开展实验室安全检查和反馈整改工作。各

实验室安全责任人要深入实验室，对照《高校实验室安全检查项目表》，开展全过程、全要

素、全覆盖的常态化自查自纠，了解掌握实情，隐患整改落到实处。对于长期整改不彻底的实

验室，由院长直接约谈，对于存在重大安全隐患的实验室直接封门，待整改完成验收合格后方

可启用。 

三是要补齐安全管理短板，提高师生安全意识及应急处置能力。 

利用多种方式开展安全教育，让安全教育入脑入心。确保人人懂安全、会应急，营造浓厚

的实验室安全文化氛围。 

随后，杨永川副院长对近期学校实验室及设备管理处对于过期化学品的处置新规定进行了
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补充说明，并要求各实验室一定要按规定处置过期化学品。 

 
院实验室安全检查工作会现场 

3、院实验室安全培训会 

9 月 14 日下午，学院院长何强在环境馆 501 室开展全院教职工实验室技术安全培训。何强

院长通报了暑假期间校内发生的重大实验室安全事故，阐述了实验室安全的重要性。还强调，

实验室安全无小事，各实验室安全责任人要牢固树立安全红线意识，从“要我安全”转变为“我要

安全”，安全无保障的实验室不进，安全无保障的实验不做。 

会议要求，各实验室要严格按照高等学校实验室安全检查项目表来规范实验室，继续扎实

开展实验室安全检查与常态化自查自纠工作，加强研究生的安全教育，严格遵守实验室安全的

各项规章制度，防范各类安全事故的发生，全力保障实验室的运行安全。 

 
院实验室安全培训会现场 
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三、9 月度安全检查 

8 月 30 日-9 月 1 日，院实验室技术安全检查工作组对实验中心白楼 51 间、红楼 45 间、机

电楼 28 间、基因楼 9 间、采矿楼 15 间教学科研实验室共 148 间，进行 2023 年 9 月度日常安全

检查。 

通过检查，有共计 52 间实验室存在诸如“阻挡逃生通道；实验室内饮食、睡觉，清洁卫生

不佳，堆积废弃物；接线板串联使用，接线板未固定，接线板至于地上使用，穿越地面线路无

盖板，水龙头漏水未维修；使用未去掉原包装饮料瓶装样品，样品无标签，化学品柜未锁或未

通电；管制化学品不入安全柜；气瓶未固定无状态标识无台账，穿越地面气路无保护措施；废

弃物未分类收集，空瓶叠放、倒放，废液桶无处置标签；高温设备旁放置易燃物品，烘箱使用

时无人值守，高温设备无高温警示标识。”等涉及“实验场所、基础安全、化学安全、特种设备

与常规冷热设备”四大类“场所环境、卫生与日常管理、用电用水基础安全、实验室化学品存

放、管制类化学品管理、实验气体管理、化学废弃物处置管理、加热及制冷装置管理”八小类

安全隐患与问题共 76 条。其中： 

白楼问题实验室 18 间、占比 34.62%，问题与隐患数 33 条、占比 43.42%。 

红楼问题实验室 14 间、占比 26.92%，问题与隐患数 17 条、占比 22.37%； 

基因楼问题实验室 6 间、占比 11.54%，问题与隐患数 8 条、占比 10.52%； 

机电楼问题实验室 11 间、占比 21.15%，问题与隐患数 15 条、占比 19.74%； 

采矿楼环境科学问题实验室 3 间、占比 5.77%，问题与隐患数 3 条、占比 3.95%。 
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月度安全检查结果 

 
图 1 各实验楼检查情况总览 

  
图 2 问题实验室（共计 52 间）分布情况    图 3 问题与隐患（共计 76 条）分布情况 

四、安全复查 

为保证对安全隐患和问题的零容忍态度，院实验室技术安全工作组继续对月度安全检查实

行“闭环式管理”。 

1、第一次复查  
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9 月 7 日-8 日，院实验室技术安全检查工作组对 8 月 30 日-9 月 1 日 9 月度日常安全检查

中存在安全隐患和问题的 52 间实验室，76 项问题进行本月度首次安全复查。 

通过复查，共有 39 间实验室完成整改、整改完成率 75%，完成安全隐患整改 60 项、整改

完成率 78.95%；未整改或整改不彻底实验室 13 间、占比 25%，未整改安全隐患 16 项、占比

21.05%，新增安全隐患和问题 2 项。其中： 

白楼 13 间实验室完成整改、整改完成率 72.22%，安全隐患整改 26 项、整改完成率

78.79%；未整改或整改不彻底实验室 5 间、占比 27.78%，未整改或整改不彻底安全隐患 7 项、

占比 21.21%；新增安全隐患和问题 1 项。 

红楼 8 间实验室完成整改、整改完成率 57.14%，安全隐患整改 12 项、整改完成率

70.59%；未整改或整改不彻底实验 6 间、占比 42.86%，未整改或整改不彻底安全隐患和问题 5

项、占比 29.41%；新增安全隐患和问题 1 项。 

基因楼 6 间实验室存在的 8 项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改

完成率 100%。基因楼实验室值得肯定和表扬！ 

机电楼 9 间实验室完成整改、整改完成率 81.82%，安全隐患整改 11 项、整改完成率

73.33%；未整改或整改不彻底实验 2 间、占比 18.18%，未整改或整改不彻底安全隐患和问题 4

项、占比 26.67%。 

采矿楼 3 间实验室存在的 3 项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改

完成率 100%。采矿楼环境科学实验室值得肯定和表扬！ 

首次复检结果 9 月 11 日发出并公示，要求各问题实验室于 9 月 15 日前完成整改；院实验

室技术安全工作组也将就此继续关注并督促。 
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图 4 首次复查问题实验室整改情况（含新增）       图 5 首次复查问题与隐患整改情况（含新增） 

 
第一次复查结果 

2、第二次复查 

9 月 15 日，院实验室技术安全工作组对 9 月 7 日-8 日 9 月度日常安全检查第一次复查中存

在安全隐患和问题的 13 间实验室，18 项问题进行本月度第二次安全复查。 

通过复查，8 间实验室完成整改、整改完成率 61.54%，安全隐患整改 13 项、整改完成率

72.22%；5 间实验室未完成整改、占比 38.46%，未整改安全隐患 5 项、占比 27.78%，新增安全

隐患和问题 1 项。其中： 

白楼 3 间实验室完成整改、整改完成率 60.00%，完成安全隐患整改 6 项、整改完成率

75.00%，未整改实验室 2 间、占比 40.00%，未整改安全隐患数 2 项、占比 25.00%，新增安全隐

患和问题 1 项。 

红楼 3 间实验室完成整改、整改完成率 50.00%，完成安全隐患整改 3 项、整改完成率

50.00%，未整改实验室 3 间、占比 50.00%，未整改安全隐患数 3 项、占比 50.00%。 



9 
 

机电楼 2 间实验室存在的 4 项安全隐患和问题在整改期限内已主动及时地完成整改，整改

完成率 100%。采矿楼环境科学实验室值得肯定和表扬！ 

再复查结果于 9 月 18 日公示并通报全院，要求相关实验室 9 月 21 日前完成整改；同时提

请院领导给予关注，并要求相关实验室尽速完成整改，以便达成本月度的安全管理目标。      

  

图 6 第二次复查问题实验室整改情况              图 7 第二次复查问题与隐患整改情况 

 
第二次复查结果 

3、第三次复查 

截止于 2023 年 9 月 25 日下午 6 时，院实验室技术安全工作组收到 9 月 18 日第二次安全复

查中存在 6 项安全隐患和问题的白楼 103、白楼 209、红楼 108、红楼 213、红楼 222 共 5 间实

验室的安全隐患与问题的整改回复或整改计划，经白楼和红楼楼栋安全员 9 月 26 日对以上房

间复查，确认相关实验室的相关安全隐患和问题已全部完成整改，整改完成率 100%，达成了

本月度实验室技术安全工作“闭环式管理”的目标。 
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第三次复查结果 
 

1、管制化学品暂存间技术改造 

7 月，沙坪坝区公安分局治安支队对学院白楼 601 管制化学品暂存间进行专项检查并提出

改进意见。根据区公安分局的要求，并在校设备处相关政策大力支持下，实验中心于 9 月中旬

完成危化品暂存间房门更换为符合要求的安全防护等级为 B 级的双锁防盗门，并将房间电源、

开关、灯具等全部更换为符合国家防爆标准的用电设备，确保学院院级危化品暂存间的安全存

储和安全管理需要。 

 

防盗门更换 
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防爆改造 

2、公共加热间技术改造 

在校设备处相关政策大力支持下，为提高公共加热间空间使用率，实验中心于 9 月中旬完

成对白楼 402 加热间的技术改造。改造后，402 室烘箱、马弗炉及管式炉的使用台套数由改造

前的 11 台增加至 16 台，有效提高了公共加热间空间使用率；通过改造，同时解决完善了漏

电、散热、安全监管等安全措施，确保公共加热间的高效使用和安全管理。 

  
3、废弃物暂存间技术改造 

随着教学科研的快速发展，白楼 102 院级实验废弃物暂存间使用面积严重不足。在校设备

处相关政策大力支持下，实验中心于 9 月中旬完成对院级实验废弃物暂存间的改扩建。通过改

扩建，院级实验废弃物暂存间面积增加约 5.5 ㎡，缓解了暂存间使用面积不足的窘境；并加装

强力排风扇，有效改善了房间通风条件。 
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六、校级安全检查 

9 月 5 日，校实验室技术安全督导在采矿楼安全管理员陪同下对采矿楼各实验室开展 9 月

度日常安全巡查。 

检查发现采矿楼共 1 间实验室存在气瓶未合理固定 1 项安全隐患和问题。检查结果已发布

在实验室综合管理平台上，该实验室已完成整改并回复。 

 

9 月 20 日，校实验室技术安全督导在机电楼安全管理员陪同下对机电楼各实验室开展 9 月

度日常安全巡查。 

检查发现机电楼 10 间实验室和基因楼 6 间实验室存在卫生情况不佳、实验室内饮食、实

验室放置电动车，接线板未固定、接线板串联使用、接线板置于地上使用，样品无标签、安全

柜未上锁、气瓶未固定、空瓶未合理收集等 20 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室

综合管理平台上，大部分实验室未回复，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。 
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9 月 21 日，校实验室技术安全督导在白楼安全管理员陪同下对白楼各实验室开展 9 月度日

常安全巡查。 

检查发现白楼共 7 间实验室存在阻挡逃生通道、接线板串联使用、接线板置于地上使用、

空瓶叠放倒放、高温设备旁放置气瓶等共 9 项安全隐患和问题。检查结果已发布在实验室综合

管理平台上，大部分实验室未回复，请各实验室及时登录系统完成整改并回复。 

 

9 月 26 日，校实验室技术安全督导在红楼安全管理员陪同下对红楼各实验室开展 9 月度日

常安全巡查。 
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检查发现白楼共 1 间实验室存在管制化学品柜未上锁 1 项安全隐患和问题。检查结果已发

布在实验室综合管理平台上，该实验室未回复请及时登录系统完成整改并回复。 

 

七、实验废弃物处理处置 

9 月 14 日，实验中心收集上交处理处置实验固（液）体废弃物 650kg。 
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