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一、月度安全检查 

11 月 1 日，院实验室技术安全检查工作组对实验中心机电楼 23 间、基因楼 7 间、白楼 49

间、红楼 41 间以及采矿楼环境科学 16 间教学科研实验室共 136 间进行本月度实验室技术安全

例行检查。本次月度安全检查本着“谁使用、谁负责，谁管理、谁负责”的原则，以及实验中

心房间用途的调整，增加了对白楼 F103、白楼 512、红楼 322、红楼 328、红楼 406、机电楼 114、

机电楼 316-1 共 7 间实验室的安全检查。通过检查，共有 54 间实验室存在诸如“卫生状况不佳、

涉及病原微生物等高危场所缺乏显著明确的警示标识、水龙头损坏不修理、安全柜通风管道安

装过低、使用未去除原包装饮料瓶装样品、样品无信息、使用医疗垃圾桶装垃圾、空瓶叠放倒

放、实验垃圾不分类、药品叠放倒放、药品无清单、管制品不入安全柜或不锁或随意放置、气

瓶不固定或无状态标识或状态标识不正确或无账、阻挡通道门、实验场所饮食、药品库房未安

装防盗网、电线私拉乱接和使用木制配电板、线头裸露不处理、插座损坏不修理、超量存储气

瓶、气瓶不固定、危险气体无安保措施（气瓶柜、氧气含量报警器）、大功率电器上放置易燃物

品”等 12 类安全问题与隐患共 84 项。 

其中，白楼问题实验室 19 间、占比 35.18%，问题与隐患数 28 条、占比 33.33%。 

机电楼问题实验室 14 间、占比 25.93%，问题与隐患数 29 条、占比 34.53%。 

红楼问题实验室 14 间、占比 25.93%，问题与隐患数 18 条、占比 21.43%。 

基因楼问题实验室 4 间、占比 7.41%，问题与隐患数 5 条、占比 5.95%。 

采矿楼问题实验室 3 间、占比 5.55%，问题与隐患数 4 条、占比 4.76%。 
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图 1 各实验楼检查情况总览 
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图 2 问题实验室（共计 54 间）分布情况          图 3 问题与隐患（共计 84 条）分布情况 

检查结果于 11 月 3 日发出并公示，要求各问题实验室于 11 月 5 日前完成整改并回复整改

结果。针对本次安全检查中存在严重安全隐患和较多安全问题的实验室责任人单独下达整改通

知并信息告知，要求相关责任人提高政治站位，准确把握形势，强化安全红线意识，深刻认识

实验室安全工作的重要性，进一步健全实验室安全责任体系，落实各项安全管理制度，以排查

和整改安全隐患为抓手，以防范遏制各类安全事故为目标，掌握防范实验室安全风险的主动权，

筑牢实验室安全管理防线，确保实验室的安全平稳运行。 
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11 月度安全检查结果公示 

二、安全复查 

为保证对安全隐患和问题的零容忍态势，院实验室技术安全工作组继续对月度安全检查实

行“闭环式管理”。 

1、首次复查  

11 月 8 日，院实验室技术安全工作组针对 11 月 1 日月度安全检查中存在安全隐患和问题的

54 间实验室、12 类 84 项安全隐患和问题进行首次复查。通过复查，共有 36 间实验室完成整改、

整改完成率 66.67%，完成隐患整改 63 条、整改完成率 75%。未整改或整改不彻底实验室 18 间、

占比 33.33%，未整改或整改不彻底隐患 21 条、占比 25%；并在复查中检查出 5 间实验室存在

着新的 5 项安全隐患和问题。其中，采矿楼 3 间实验室、4 项安全隐患和问题在限期内均已主动

及时地完成了整改，整改完成率 100%。 

对于采矿楼和其它实验楼能主动整改，及时消除安全隐患和安全问题的实验室值得肯定表

扬，希望大家再接再厉、继续努力，使我院的实验室技术安全管理工作更上一个台阶！ 

通过复查，白楼 13 间实验室完成整改、整改完成率 68.42%，完成隐患整改 21 条、整改完

成率 75%，未整改或整改不彻底实验室 6 间、占比 31.58%，未整改或整改不彻底隐患数 7 项、

占比 25%，并在复查中检查出 1 间实验室新增 1 项安全隐患和问题。 
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红楼 10 间实验室完成整改、整改完成率 71.43%，完成隐患整改 13 条、整改完成率 72.22%，

未整改或整改不彻底实验室 4 间、占比 28.57%，未整改或整改不彻底隐患 5 项、占比 27.78%，

并在复查中检查出 2 间实验室新增 2 项安全隐患和问题。 

机电楼 8 间实验室完成整改、整改完成率 57.14%，完成隐患整改 22 条、整改完成率 75.86%，

未完成整改实验室 6 间、占比 42.86%，未整改或整改不彻底隐患 7 项、占比 24.14%，并在复查

中检查出 1 间实验室新增 1 项安全隐患和问题。 

基因楼 2 间实验室完成整改、整改完成率 50%，完成隐患整改 3 条、整改完成率 60%，未

完成整改实验室 2 间、占比 50%，未整改或整改不彻底隐患 2 项、占比 40%，并在复查中检查

出 1 间实验室新增 1 项安全隐患和问题。 

首次复检结果于当日发出并公示，要求各问题实验室于 11 月 12 日前完成整改；院实验室

技术安全工作组也将就此继续关注并督促。 
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图 4 首次复查问题实验室整改情况（含新增） 
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图 5 首次复查问题与隐患整改情况（含新增） 
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首次复检结果公示 

2、再复查 

11月 15日，院实验室技术安全工作组针对 11 月 8日首次复查中仍存在问题的 19间实验室、

26 项隐患进行再复查。通过复查，有 13 间实验室完成整改、整改完成率 68.42%，隐患整改 20

项、整改完成率 76.92%；6 间实验室未完成整改、占比 31.58%，未整改或整改不彻底隐患 6 项、

占比 23.08%，并在复查中检查出 3 间实验室存在着 3 项新的安全隐患。 

其中，基因楼 2 间实验室的 3 项安全隐患均已完成整改，整改完成率 100%。 

白楼 4 间实验室完成整改、整改完成率 66.67%，完成隐患整改 6 条、整改完成率 75%，未

整改实验室 2 间、占比 33.33%，未整改隐患数 2 项、占比 25%，并在复查中检查出 1 间实验室

存在着 1 项新的安全隐患。 

红楼 4 间实验室完成整改、整改完成率 80%，完成隐患整改 6 条、整改完成率 85.71%，未

整改实验室 1 间、占比 20%，未整改隐患 1 项、占比 14.29%。 

机电楼 3 间实验室完成整改、整改完成率 50%，完成隐患整改 5 条、整改完成率 62.5%，

未整改或整改不彻底实验室 3 间、占比 50%，未整改或整改不彻底问题 3 项、占比 37.5%，并

在复查中检查出 2 间实验室存在着 2 项新的安全隐患。 

再复查结果于当日公示并通报全院，并要求相关实验室 11 月 19 日前完成整改。 
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图 6 再复查问题实验室整改情况（含新增） 
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图 7 再复查问题与隐患整改情况（含新增） 

 

再复检结果公示 
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3、第三次复查 

11 月 22 日上午，院实验室技术安全工作组针对 11 月 15 日第二次复查中仍存在问题和隐患

的白楼、红楼及机电楼 7 间实验室、9 项安全隐患和问题进行第三次复查。 

通过复查，白楼 3 间问题实验室的 3 项隐患、红楼 1 间实验室的 1 项问题已全部完成整改，

整改完成率 100%。 

机电楼 3 间问题实验室中的 5 项安全隐患完成 3 项、整改完成率 60%；但仍有 2 间实验室、

占比 66.67%存在 2 项隐患、占比 40%未整改或整改不彻底。 

第三次复查结果于当日公示并通报全院，同时提请院领导给予关注，并要求相关实验室尽

速完成整改，以便达成本月度的安全管理目标。 
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图 8 第三次复查问题实验室整改情况 
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图 9 第三次复查问题与隐患整改情况 
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第三次复查结果公示 

4、第四次复查 

11 月 25 日上午，院实验室技术安全工作组针对 11 月 22 日第三次复查中仍存在 2 项安全问

题和隐患的机电楼 2 间实验室进行第四次安全复查。 

通过复查，2 问题实验室的 2 项隐患已全部完成整改，整改完成率 100%。 

至此，经过全院教职员工及同学们的共同努力，学院 11 月度的实验室技术安全工作达成“闭

环式管理”目标。 

 

第四次复查结果公示 

三、实验废弃物回收处置 

11月 23-24日，实验中心收集上交处理处置实验固（液）体废弃物二批共 364箱（桶）2340kg。 
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四、校级安全检查 

11 月 9 日上午，校实验室技术安全督导在白楼安全管理员陪同下对白楼各教学科研实验室

作本月度实验室技术安全例行检查。本次检查出的问题实验室 15 间、隐患 22 条，检查结果已

发布在校实验室综合管理平台。 

11 月 9 日上午，校实验室技术安全督导在机电楼安全管理员陪同下对实验中心机电楼各实

验室作本月度实验室技术安全例行检查。本次检查出的问题实验室 5 间、隐患 5 条，检查结果

已发布在校实验室综合管理平台。 

11 月 10 日下午，校实验室技术安全督导在采矿楼安全管理员陪同下对实验中心采矿楼各实

验室作本月度实验室技术安全例行检查。本次检查出的问题实验室 4 间、隐患 4 条，检查结果

已发布在校实验室综合管理平台。 

11月11日下午校实验室技术安全督导在红楼安全管理员陪同下对实验中心红楼各实验室作

本月度实验室技术安全例行检查。本次检查出的问题实验室 6 间、隐患 6 条，检查结果已发布

在校实验室综合管理平台。 

11 月 24 日下午，校实验室技术安全督导在机电楼安全管理员陪同下对实验中心机电楼各实

验室作本月度实验室技术安全例行检查。本次检查出的问题实验室 1 间、隐患 1 条，检查结果

已发布在校实验室综合管理平台。 

 


